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Resumen
Este art´ıculo presenta una descripcio´n de la tecnolog´ıa de Prototipaje Ra´pido
o Rapid Prototyping (RP) aplicada a la medicina, espec´ıficamente a problemas
craneofaciales, con la cual se pueden fabricar modelos so´lidos 3D por adicio´n de
material. A su vez se describe una aplicacio´n a partir de la simulacio´n de una
cirug´ıa para insertar cuatro implantes mandibulares, los cuales constituyen la
base de una pro´tesis fija soportada por implantes. La simulacio´n del proce-
dimiento quiru´rgico comenzo´ con la obtencio´n de la geometr´ıa mandibular a
partir del procesamiento de ima´genes biome´dicas, provenientes de una Tomo-
grafia Axial Computarizada (TAC) de una mujer adulta, totalmente ede´ntula.
Dicho proceso se realizo´ utilizando el software GIB Points 3D, desarrollado
dentro del presente trabajo. Con el software se obtuvo un archivo de texto
con la nube de puntos 3D de la mand´ıbula que posteriormente fue exporta-
do a ProEngineer Wildfire 3.0, desde el cual se genero´ un archivo en formato
esta´ndar STL, compatible con la mayor´ıa de ma´quinas RP. La tecnolog´ıa usada
para la impresio´n 3D, fue la de “deposicio´n de hilo fundido” o Fused Deposi-
tion Modeling (FDM). Se logro´ obtener un modelo pla´stico de una mand´ıbula,
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de gran calidad anato´mica y dimensional, utilizando tecnolog´ıa disponible en
Colombia. Adema´s, se simulo´ con e´xito el procedimiento quiru´rgico para la
instalacio´n de cuatro implantes utilizando las herramientas que se usar´ıan en
la cirug´ıa real. En general, la metodolog´ıa implementada puede ser utilizada
para la planificacio´n quiru´rgica y as´ı evitar procedimientos de ensayo y error
que puedan poner en riesgo la salud del paciente. Tambie´n como herramienta
de comunicacio´n para explicarle al paciente los procedimientos quiru´rgicos a
que sera´ sometido. Adema´s, puede ser usado con fines docentes para el entre-
namiento de estudiantes, haciendo ma´s efectivos los procesos de aprendizaje
en el a´mbito cl´ınico que a su vez traer´ıa como consecuencia mejores resultados
para los pacientes.
Palabras claves: prototipaje ra´pido, estructura craneofacial, ima´genes biome´di-
cas, nube de puntos, reconstruccio´n 3D, pro´tesis fija implantosoportada.
Abstract
This article presents a description of Rapid Prototipyng (RP) technology ap-
plied to medicine, especially to craniofacial problems, which can produce solid
3D models by adding material. At the same time, describes a specific appli-
cation from the simulation surgery to insert four screws, which are the basis
of a fixed prosthesis supported by implants. The surgical procedure simula-
tion, started with obtaining the mandibular geometry from biomedical image
processing of computerized axial tomography (TAC) of an adult woman, to-
tally edentulous. This process was carried out using GIB Points 3D software,
developed in this work, with which A 3D cloud point of jaw was obtained,
and subsequently exported to ProEngineer Wildfire 3.0. From here, a STL
file compatible with most RP machines was created. The technology used for
3D printing, was Fused Deposition Modeling (FDM). A 3D plastic model of
jaw, with anatomical and dimensional high quality, using technology avail-
able in Colombia was obtained. In addition, it successfully simulated surgical
procedure for the installation of four implants using the tools to be used in
real surgery. In general, the implemented methodology can be used for sur-
gical planning procedures and thus avoid trial and error test, that might put
the patient’s health at risk. Also as a communication tool to explain to the
patient surgical procedures to be submitted. In addition, it can be used for
educational purposes, for training students, making more effective learning
processes in the clinical field, which in turn would result in better outcomes
for patients.
Key words: rapid prototyping, craniofacial structures, biomedical images,
cloud points, 3D reconstruction, fixed prosthesis, implant supported.
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1 Introduccio´n
El RP es un nombre gene´rico dado a una gama de tecnolog´ıas que se pue-
den utilizar para fabricar objetos f´ısicos por adicio´n de material provenientes
de datos Computer Assisted Design (CAD) [1]. El RP permite el disen˜o y
manufactura de modelos 3D sin importar la complejidad geome´trica, tradi-
cionalmente esta tecnolog´ıa ha sido utilizada por los ingenieros como una
herramienta de visualizacio´n f´ısica que generalmente no ofrece ningu´n tipo
de duda, evitando interpretaciones erro´neas. Tambie´n para la realizacio´n de
pruebas funcionales que en muchos casos estimulan la generacio´n de mejoras
en el disen˜o y los procesos de produccio´n. A diferencia de las tecnolog´ıas de
manufactura tradicionales que remueven material para obtener el modelo fi-
nal, el RP es un proceso que se realiza por adicio´n de material. El modelo es
constituido por la sumatoria de un conjunto de capas en el plano x − y que
generan progresivamente el prototipo so´lido en direccio´n del eje z.
El RP, aplicado a la medicina [2], tiene como objetivo obtener de ma-
nera ra´pida modelos f´ısicos 3D aproximados de la anatomı´a humana [3, 4],
los cuales se obtienen a partir del procesamiento de ima´genes me´dicas como
TAC, Resonancia Magne´tica, ultrasonido y angiograf´ıa, entre las ma´s comu-
nes. El RP ha sido utilizado en diversas especialidades me´dicas que inclu-
yen cirug´ıa maxilofacial [5, 6], implantolog´ıa [7], neurocirug´ıa [8], ortopedia
[9, 10], y cardiolog´ıa [11]. A nivel quiru´rgico ha sido aplicado en la planeacio´n
preoperatoria como herramienta de orientacio´n y comunicacio´n para explicar-
le a un paciente determinado el procedimiento quiru´rgico de forma precisa.
Adicionalmente ha sido utilizado para la produccio´n de pro´tesis personaliza-
das [12, 13] y la preparacio´n de plantillas de reseccio´n a la medida.
En el a´rea craneofacial las mayores aplicaciones se presentan en la repro-
duccio´n de anomal´ıas dentofaciales [14], la fabricacio´n de pro´tesis dentales
parciales [15] y en la creacio´n de gu´ıas quiru´rgicas para la realizacio´n de os-
teotomı´as mandibulares [16, 17]. Tambie´n en el disen˜o de gu´ıas para fresado
que mejoran la eficiencia y confiabilidad del proceso de implantes dentales
[18]. En muchos casos la aplicacio´n de esta te´cnica ha mejorado la calidad del
diagno´stico, aumentando la seguridad de la cirug´ıa y disminuyendo el tiempo
de la misma.
La creacio´n de modelos 3D de estructuras anato´micas, requiere el pro-
cesamiento de ima´genes biome´dicas para extraer las regiones de intere´s, ya
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sean tejidos duros o blandos. A partir de ah´ı se realiza un proceso de modela-
cio´n geome´trica en un software CAD, cuyo resultado final es la generacio´n de
un archivo en formato STL1 [19], el cual contiene la informacio´n geome´trica
de la estructura anato´mica. El RP cuenta al menos con seis tecnolog´ıas de
fabricacio´n diferentes [1], sin embargo las ma´s utilizadas para la generacio´n
de prototipos me´dicos son la Estereolitograf´ıa (SL) y la deposicio´n por hilo
fundido, conocida tambie´n por sus siglas como FDM.
La estereolitograf´ıa representa el me´todo ma´s popular de RP [20]; esta
tecnolog´ıa requiere de un mono´mero l´ıquido fotosensible del cual se forma
un pol´ımero que solidifica cuando es expuesta a la luz ultravioleta (UV).
Una vez se transfiere el STL a la ma´quina de RP para iniciar el proceso
de fabricacio´n, e´sta procesa la informacio´n geome´trica y la convierte en un
conjunto secuencial de capas, cuya superficie es de resina fotosensible. Al
exponer cada capa a la luz UV, esta se endurece y la ma´quina procede a
colocar la capa siguiente. Este proceso se repite secuencialmente hasta obtener
la totalidad de la pieza. El material utilizado en estereolitograf´ıa generalmente
es translu´cido, quebradizo y sensible a la humedad [3].
La deposicio´n por hilo fundido FDM [21] funciona bajo el mismo principio
de la SL, ya que en las dos tecnolog´ıas se construye el modelo 3D capa por
capa, las principales diferencias se presentan en el tipo de material utilizado
y la forma de depositarlo. En el proceso FDM se utiliza un filamento de un
pol´ımero termopla´stico denominado Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS);
este material posee una mayor rigidez que los fotopol´ımeros utilizados en SL,
una mejor estabilidad dimensional y resistencia a la humedad. El FDM uti-
liza una boquilla que extruye un hilo de ABS sobre el plano x − y, a una
temperatura por debajo, pero cercana a su punto de fusio´n, el hilo solidifica
ra´pidamente sobre la capa precedente y la boquilla o inyector se levanta para
construir la capa siguiente hasta completar el modelo. Tanto en SL como en
FDM, debido a que la resina se encuentra inicialmente en estado l´ıquido y que
algunas capas sobresalen considerablemente sobre las capas subsecuentes, es
necesario generar, adema´s de la geometr´ıa principal, una estructura que per-
mita el soporte de la pieza mientras se genera; de no hacerlo, las estructuras o
capas que se encuentran en voladizo, caer´ıan al no ser autosoportadas. Estas
1El STL es un tipo de archivo esta´ndar para las ma´quinas de RP que contiene la infor-
macio´n geome´trica 3D de la estructura anato´mica que se desea fabricar
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estructuras de soporte son retiradas despue´s de que el modelo solidifique en
su totalidad. Estudios recientes reportan una tecnolog´ıa RP conocida como
Electron Beam Meeting (EBM), con la cual es posible obtener modelos 3D
directamente en aleaciones de Titanio biocompatible, haciendo posible el di-
sen˜o de pro´tesis personalizadas que pueden ser implantadas directamente en
un paciente [22].
Como aplicacio´n de la tecnolog´ıa de RP, se simulo´ la rehabilitacio´n oral
de un paciente totalmente ede´ntulo a partir de una pro´tesis parcial fija sopor-
tada por implantes. Tradicionalmente estos pacientes han sido rehabilitados
con pro´tesis totales convencionales, en las cuales se presentan dificultades fre-
cuentemente con la retencio´n y estabilidad de las pro´tesis inferiores debido a
sus caracter´ısticas anato´micas. Para contrarrestar estos problemas y mejorar
las condiciones de los pacientes, se desarrollaron los implantes dentales hace
ma´s de dos de´cadas [23]. Una de las alternativas prote´sicas para este tipo de
pacientes es la pro´tesis parcial fija soportada por implantes ubicados en la zo-
na anterior de la mand´ıbula. Para este tipo de restauracio´n hay varios factores
a tener en cuenta como las dimensiones, nu´mero y ubicacio´n de los implantes.
Estos, junto con el disen˜o prote´sico, las propiedades de los materiales y las ca-
racter´ısticas morfofisiolo´gicas de los pacientes determinan el comportamiento
biomeca´nico y por consiguiente la supervivencia de la restauracio´n; figura 1
Figura 1: (a) tornillos de impresio´n en boca, (b) estructura insertada en el mode-
lo de trabajo, (c) pro´tesis h´ıbrida (metal /acr´ılico) terminada, (d) ensamble de la
pro´tesis h´ıbrida en boca (prueba), (e) restauracio´n final
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Finalmente, el propo´sito de este art´ıculo fue realizar una breve descrip-
cio´n de la tecnolog´ıa de RP aplicada a la medicina, espec´ıficamente en el a´rea
craneofacial, y a su vez desarrollar una aplicacio´n en el a´rea de pro´tesis uti-
lizando tecnolog´ıa disponible en Colombia. A nivel nacional no se reportan
aplicaciones de este tipo en la literatura cient´ıfica. A nivel latinoamericano
so´lo se reportan dos estudios realizados en Brasil [24, 25]. Por lo tanto se con-
sidera pertinente acercar este tipo de tecnolog´ıa y sus aplicaciones me´dicas a
la comunidad cient´ıfica nacional y latinoamericana.
2 Me´todos
Para realizar el RP de una mand´ıbula humana, se utilizo´ un estudio de 84
ima´genes transversales de TAC, tomado con un scanner (Siemens Volumen
ZoomMulti–Slice CT System, Siemens A G, Germany), con distancia de 1 mm
entre cada seccio´n. El estudio se realizo´ sobre una mujer de 80 an˜os, totalmente
ede´ntula, que presentaba reabsorcio´n o´sea mandibular. Las ima´genes alma-
cenadas en formato Digital Imaging Standard for Medical Images (DICOM)
fueron procesadas mediante la implementacio´n de un software denominado
GIB Points 3D [26]. El software cuenta con herramientas de segmentacio´n
2D, filtrado y deteccio´n de bordes, que permitieron obtener la nube de puntos
3D de la estructura de intere´s para ser exportada en un formato de texto con-
vencional a un software CAD/CAM/CAE, en este caso ProEngineer Wildfire
3.0 (Parametric Technology Corporation, USA), ver figura 2.
Figura 2: procesamiento de ima´genes y generacio´n de nube de puntos
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Para la generacio´n del modelo 3D en formato STL, se utilizo´ el mo´dulo
ProEngineer R© Reverse Engineering, que permite hacer reconstrucciones 3D a
partir de nubes de puntos. El primer paso fue exportar el archivo con la nube
de puntos, posteriormente se genero´ un modelo triangulado de la geometr´ıa
mandibular y como u´ltimo paso, se guardo´ el modelo geome´trico en formato
STL. El RP de mand´ıbula se fabrico´ en el laboratorio de Ma´quinas y Herra-
mientas de la Universidad EAFIT de Medell´ın, en una ma´quina StratasysR©
(Minnesota, USA), que utiliza tecnolog´ıa FDM.
El procedimiento efectuado para la instalacio´n de los implantes se rea-
lizo´ siguiendo el protocolo quiru´rgico recomendado por la casa comercial de
implantes Lifecore BiomedicalR©, Inc (Minnesota, USA); los procedimientos
pre–cl´ınicos fueron realizados por un odonto´logo especialista en implanto-
log´ıa. Teniendo como base el prototipo, se evaluo´ el espacio disponible para
la instalacio´n de los implantes y se decidio´ seleccionar cuatro implantes lisos
de 4,0 mm de dia´metro y 10 mm de longitud (ver figura 3).
Figura 3: preparacio´n intrao´sea
El primer paso fue la preparacio´n intrao´sea, la cual comenzo´ creando una
perforacio´n con una fresa en forma de lanza hasta la profundidad deseada del
implante (10 mm) en la zona del primer premolar inferior izquierdo. Despue´s
se elaboro´ la preparacio´n inicial para el implante del incisivo central izquierdo,
corroborando por medio de un probador, el paralelismo entre la primera y la
segunda perforacio´n. Posteriormente se utilizaron las fresas de inicio, interme-
dia y final, con las cuales se fue aumentando el dia´metro de las preparaciones
intrao´seas hasta llegar a la amplitud previamente determinada de 4,0 mm. El
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siguiente paso fue la utilizacio´n de una herramienta conocida como tarraja,
cuya funcio´n fue elaborar la rosca dentro del hueso (prototipo), la rosca fue
fabricada teniendo en cuenta el dia´metro del implante seleccionado.
Finalmente el implante fue roscado dentro del prototipo, aplicando un
torque de 50 N a baja velocidad. Para este paso se utilizo´ un motor quiru´rgico
ele´ctrico con pieza de mano de relacio´n 20 : 1; los tornillos fueron insertados
a una velocidad de 50 rpm (figura 4). Este procedimiento se repitio´ para los
dos implantes del lado derecho en las mismas zonas mandibulares (tabla 1).
Figura 4: generacio´n de la rosca e insecio´n del implante
Se realizo´ un procedimiento de laboratorio para la fabricacio´n de la su-
praestructura en un metal no noble para colado, compuesto por una aleacio´n
de n´ıquel–cromo [27], dicho procedimiento se llevo a cabo directamente sobre
los implantes insertados en el prototipo. La supraestructura es una barra que
se asemeja a la forma del arco dental, la cual sirve de soporte a los dientes y
enc´ıa de acr´ılico que simulan y reemplazan a los tejidos dentales y de enc´ıa
perdidos por el paciente, su disen˜o juega un papel importante en el e´xito y la
longevidad de la restauracio´n.
3 Resultados
Se logro´ simular con e´xito el procedimiento quiru´rgico necesario para la ins-
talacio´n de cuatro implantes de titanio que soportan una pro´tesis fija [28], el
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Tabla 1: secuencia de herramientas utilizadas para la insercio´n de implantes
Orden
Tipo de Dia´metroLongitud Cata´logo
Observacio´n
Herramienta (mm) (mm) nu´mero
1 Fresa quiru´rgica
(Surgical Drill)
1,6 15 L1100–16–15 Fresa de iniciacio´n
2 Fresa quiru´rgica
(Surgical Drill)
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sa entre fresas de diferentes
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Fresa conformado-
ra de roscas (Surgi-
cal Taps)
4,0 13 L1502–40–13
Es la fresa encargada de ge-






Es utilizado para la opera-
cio´n manual de las fresas
conformadoras de roscas y la






Es usado como gu´ıa visual
durante la cirug´ıa para verifi-
car el paralelismo de las per-
foraciones en donde se inser-
tara´ el implante
cual fue realizado sobre un RP bajo la tecnolog´ıa FDM de una mand´ıbula con
reabsorcio´n o´sea mandibular, la cual es producida por la pe´rdida de dientes en
las distintas zonas de la apo´fisis mandibular [23]. El software de procesamien-
to de ima´genes me´dicas arrojo´ como resultado un archivo en formato de texto
plano con la extensio´n pts compatible con el mo´dulo ProEngineer R© Reverse
Engineering, que contiene la informacio´n (x, y, z) de la nube de puntos de
una mand´ıbula humana. A partir de la nube de puntos se obtuvo un modelo
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triangulado de la estructura craneofacial, el cual fue salvado en formato STL.
El modelo final conto´ con un total de 69.408 tria´ngulos que a su vez genero´ un
archivo con un taman˜o de 3,39 MB, ver figura 5.
Figura 5: reconstruccio´n 3D
El prototipo tardo´ cuatro horas y 18 minutos en ser fabricado (figura 6).
Figura 6: prototipo fabricado
Como puede observarse en la figura 7, el prototipo pudo reproducir de
manera satisfactoria y con gran nivel de detalle la anatomı´a mandibular de
la paciente.
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Figura 7: comparacio´n entre el modelo virtual (izquierda) y el fabricado (derecha)
El proceso de simulacio´n de la cirug´ıa se realizo´ utilizando el instrumental
necesario para efectuar una cirug´ıa real. El material utilizado en la fabrica-
cio´n del prototipo ABS presento´ un comportamiento adecuado en su inter-
accio´n con el instrumental quiru´rgico; resulto´ ser relativamente blando y no
se calento´ en exceso debido a la friccio´n con las diferentes herramientas de
perforacio´n utilizadas. Como consecuencia, los residuos resultantes de las per-
foraciones no se adhirieron a las fresas. En la figura 8 se aprecian los cuatro
implantes instalados. El proceso de fabricacio´n de la supraestructura para una
pro´tesis h´ıbrida a partir del prototipo ensamblo´ correctamente sobre cada uno
de los tornillos insertados, figura 9.
4 Discusio´n
Este art´ıculo presenta una descripcio´n general de la tecnolog´ıa de RP aplica-
do a la medicina, haciendo e´nfasis especial en aplicaciones relacionadas con
problemas craneofaciales. Adema´s se presenta una aplicacio´n de RP de una es-
tructura craneofacial con tecnolog´ıa disponible en Colombia. La aplicacio´n de
las te´cnicas de RP aplicadas a la medicina ha sido ampliamente desarrollada
y utilizada a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y Euro-
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Figura 8: prototipo con implantes
Figura 9: supraestructura
pa en donde ya se puede encontrar un sistema comercial para aplicaciones
odontolo´gicas desarrollado por la casa Cynovad.
A nivel latinoamericano son pocas las aplicaciones; so´lo se reportan dos
estudios en la literatura cient´ıfica desarrollados en Brasil [24, 25]: el primero,
reporta un caso de un paciente con Anquilosis de la articulacio´n temporo-
mandibular, el RP fue utilizado para la planeacio´n de la cirug´ıa; el segundo,
es un caso en donde el RP es utilizado como herramienta en el diagnostico y
planeacio´n del tratamiento de ortodoncia en un paciente con impactacio´n del
canino permanente en el maxilar superior.
A nivel nacional so´lo se encontro´ el estudio realizado por Rodr´ıguez C.
et al, [29], para la fabricacio´n de implantes craneales utilizando tecnolog´ıa
de Control Nume´rico Computarizado (CNC)2. Aunque no utilizaron ninguna
2El CNC es una tecnolog´ıa para la fabricaio´n de piezas por remocio´n de material
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de las te´cnicas de RP ya mencionadas, si obtuvieron los datos geome´tricos a
partir del procesamiento de ima´genes DICOM utilizando el software comercial
Analyze (Lenexa, KS), como modelador CAD utilizaron Rhinoceros (Seatle,
USA). Aunque en Colombia ya se encuentran disponibles alrededor de 10
ma´quinas de RP entre empresas y universidades, la mayor´ıa de las aplicaciones
poco tienen que ver con medicina o bioingenier´ıa.
El procedimiento desarrollado puede ser realizado por cualquier odonto´-
logo, estudiante de pre y postgrado para predeterminar co´mo y en que´ sitio
del maxilar sera´ la ubicacio´n de los implantes, as´ı como para determinar el
calibre y longitud de los mismos. Tambie´n resulta una herramienta de comu-
nicacio´n importante para exponerle al paciente los procedimientos quiru´rgicos
a los que sera´ sometido. En el a´mbito docente es una herramienta que podr´ıa
usarse a cualquier nivel (precl´ınica y cl´ınica), por lo tanto resulta de gran
utilidad en el a´mbito cl´ınico odontolo´gico de la rehabilitacio´n oral y en otras
ramas de la medicina, tal y como se corrobora en la revisio´n bibliogra´fica. El
presente trabajo coincide con otros estudios en donde expresan que su utili-
zacio´n disminuye el tiempo del proceso quiru´rgico y proporciona al paciente
menores probabilidades de infecciones y complicaciones cl´ınicas [30]. Adema´s
incrementa la precisio´n en el proceso de implantacio´n [31, 32] debido a la
programacio´n personalizada del proceso quiru´rgico [18, 33].
En el pasado, este tipo de aplicaciones so´lo pod´ıan realizarse utilizando
sistemas extranjeros con extracostos para el paciente y para el odonto´logo.
Hoy en d´ıa con la disponibilidad en Colombia de diferentes ma´quinas de RP
y software CAD/CAM/CAE, es posible utilizar la tecnolog´ıa con el propo´sito
de hacer ma´s efectivos los procesos de aprendizaje en el a´mbito cl´ınico que a
su vez traer´ıa como consecuencia mejores resultados para los pacientes.
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